Determination of parameters for the development of a rehabilitation device for patients with finger paresis by Jelena Kamenar et al.




UTVRĐIVANJE PARAMETARA ZA KONSTRUIRANJE 










za	koji	 treba	provesti	 rehabilitaciju.	Cilj	 istraživanja	bio	 je	 razviti	 biomehanički	model	 ljudske	
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UVOD
Ljudska	 šaka	 je	 složeni	 biomehanički	 sustav	
koji	 se	sastoji	od	 tetiva,	mišića,	 ligamenata,	ko-
stiju,	 zglobova,	 živaca	 i	 krvnih	 žila.	 Pomoću	
šake	 obavljaju	 se	 različite	 funkcije	 neophodne	
u	 svakodnevnom	 životu	 (Kyung-Sun, Myung-
Chul, 2015.).	 U	 slučaju	 ozljede	 ili	 pareze	 šake	
nakon	moždanog	 udara,	 spazam	 je	 obično	 do-
minantan	u	 fleksorima	i	može	uzrokovati	dovo-







posljedica	 moždanog	 udara,	 koriste	 se	 uređaji	
koji	omogućuju	 fleksiju	 i	ekstenziju	prstiju	šake	
(Musiolik, 2008.).
Momenti u zglobovima su pokazatelji ak-
tivnosti	 pojedinih	 mišića	 (Freivalds, 2004.). Pri 
konstruiranju	 rehabilitacijskih	 uređaja	 važno	 je	
poznavati	sile	i	momente	u	zglobovima	šake,	što	
omogućuje	 u	 ranoj	 fazi	 konstruiranja,	 pomoću	
računalnog	 modela,	 analizu	 značajki	 uređaja	 i	
učinkovitosti	međudjelovanja	uređaja	i	dijela	ti-
jela za koji se provodi rehabilitacija. 
251
IZVORNI ZNANSTVENI RAD                                                                                                   SIGURNOST 62 (3) 251 - 258 (2020)
Ovo	djelo	je	dano	na	korištenje	pod	Creative
Commons Attribution 4.0 International license
Sigurnost 3-2020 - stranice.indd   251 24.8.2020.   8:15:24
Razvijeni	 su	 različiti	 biomehanički	 modeli	
šake	za	analizu	unutarnjeg	opterećenja,	odnosno	
opterećenja	 tetiva,	mišića	 i	 kostiju	 kod	 djelova-
nja	vanjskog	opterećenja	(Seng Fok, Meng Chou, 






ma distalnom: CMC (karpometakarpalni zglob), 
MCP (metakarpofalangealni zglob), PIP (proksi-
malno – interfalangealni zglob), DIP (distalno – 
interfalangealni zglob); (Freivalds, 2004.). Pokreti 
u	šaci	mogu	se	podijeliti	na	 tri	 razine:	pokreti	u	
zglobovima	između	kostiju	pešća	i	zapešća	(to	su	







Zglobovi	 prstiju	 ruke	 obavijeni	 su	 i	 učvršće-
ni	 ligamentima.	Na	članke	prstiju	vežu	se	 tetive	
opružača	i	tetive	pregibača	prstiju	koje	su	odgo-
vorne	 za	 ispružanje,	 odnosno	 savijanje	 prstiju.	
Sustav	ligamenata	određuju	opseg	pokreta	u	zglo-
bovima,	ali	i	smjer	i	položaj	tetiva	uz	kosti.
Mišići	 koji	 pokreću	 prste	 mogu	 se	 podijeliti	
na vanjske i unutarnje (Freivalds, 2004.). Vanjski 
mišići	su	dugi	fleksori	(savijači)	i	ekstenzori	(opru-
žači),	 a	 nazivaju	 se	 vanjski	 jer	 se	mišićno	 tijelo	
nalazi na podlaktici. Prsti imaju dva duga fleksora 
koji se nalaze na donjoj strani podlaktice. Opru-
žači	se	nalaze	na	stražnjoj	strani	podlaktice.
Određivanje	antropometrijskih	podataka	šake	
i opsega pokreta u zglobovima predstavlja temelj 
za	provođenje	biomehaničkih	analiza.	Za	mjere-
nje	 kinematičkih	 varijabli,	 poput	 trajektorija	 ka-
rakterističnih	točaka	i	kuteva	između	segmenata,	
te	 za	 određivanje	 brzine	 i	 ubrzanja,	 koriste	 se	
sustavi za analize prostornih gibanja (Kamenar et 
al., 2018.).




sustava	 više	 tijela	 (multibody dynamics), pred-
loženi	model	 trebao	bi	omogućiti	 analizu	 sila	u	
zglobovima	i	momenata	koje	stvaraju	mišići	tije-




Budući	 rehabilitacijski	 uređaj	 treba	 osigurati	
fleksijsko	 i	 ekstenzijsko	 gibanje	 prstiju	 šake,	 pri	
čemu	uređaj	djeluje	na	prste	koji	su	kruto	spoje-
ni,	a	šaka	je	lateralnim	dijelom	oslonjena	na	pod-




kojemu je poznato gibanje, a koristi se ravninski 
model	sustava	više	tijela	s	prirodnim	koordinata-
ma.	Model	ne	uključuje	gravitacijsku	silu	jer	ona	
djeluje okomito na promatranu ravninu. Veza s 
rehabilitacijskim	uređajem	predstavljena	je	silom	
kojom	rehabilitacijski	uređaj	djeluje	na	prste.	Mo-
del je prikazan na slici 1 (Kamenar, 2016.).
 Slika	1.	Biomehanički	ravninski	model	šake
koji ima 6 stupnjeva slobode gibanja (D1-D6)
Figure 1. Biomechanical plane model of the hand
with 6 degrees of movement (D1-D6)
Kao	što	se	vidi	na	slici	1,	model	je	opisan	po-
moću	četiri	kruta	tijela	(metakarpalnih	kostiju	-	IV,	
proksimalne - III, srednje - II te distalne - I falan-
ge)	koja	su	povezana	pomoću	tri	okretna	zgloba	
(R1-R3).	Uzimajući	 u	 obzir	 da	 su	 svakom	 tijelu	
potrebne	dvije	 točke	 kako	bi	 ono	bilo	 u	 potpu-
nosti	definirano	te	da	se	okretni	zglobovi	također	
uzimaju	kao	dvije	nezavisne	točke,	tada	je	model	
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q = {x1, y2, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, x6, y6, x7, y7, x8, y8}
T     [1] 
Model	 ima	 šest	 stupnjeva	 slobode	 gibanja:	
dva translacijska i jedno rotacijsko gibanje u 
zglobu i tri rotacijska gibanja u zglobovima pr-
sta.	Iz	spomenutog	slijedi	da	je	broj	kinematičkih	
ograničenja	potrebnih	za	izražavanje	međuovi-
snosti prirodnih koordinata jednak razlici broja 
prirodnih koordinata i broja stupnjeva slobode. 
Kinematička	 ograničenja	 uključuju	 ona	 ogra-
ničenja	 krutog	 tijela	 koja	 nastoje	 očuvati	 kon-
stantnu	duljinu	krutih	 tijela	označenih	rimskim	
brojevima	od	 I	do	 IV,	kinematička	ograničenja	
okretnih	 zglobova	 te	 kinematička	 ograničenja	
kinematičkih	 pokretača	 kojima	 se	 u	 potpuno-
sti	opisuje	gibanje	sustava	tijekom	kinematičke	
i	 dinamičke	 analize.	 Kinematička	 ograničenja	
obuhvaćena	su	u	vektor	2:
Parcijalnim	deriviranjem	vektora	kinematičkih	
ograničenja	 određuje	 se	 Jacobieva	matrica.	 Jed-
nadžbe	 gibanja	 sustava,	 zapisane	 u	 matričnom	
obliku, glase:
 [3]
gdje M predstavlja matricu mase, Φ vektor 
ukupnih	 kinematičkih	 ograničenja,	 Φq Jacobia-
novu	matricu	kinematičkih	ograničenja,	λ vektor 
lagrangeovih multiplikatora, q	vektor	poopćenog	





renjem	 koje	 je	 provedeno	pomoću	 sustava	 Elite	
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- (y7 - y8) - L78 · sinθ4(t)
- (y8 - y7) · (x5 - x6) + (x8 - x7) · (y5 - y6) - L78 · L56 · sinθ3 (t)
- (y6 - y5) · (x3 - x4) + (x6 - x5) · (y3 - y4) - L56 · L43 · sinθ2 (t)
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praćenje	 i	 snimanje	prostornih	koordinata	mar-
kera	 kojima	 su	 označene	 karakteristične	 točke	
na tijelu. Sustav se sastoji od 8 kamera raspo-
ređenih	kao	na	slici	2	(jedna	kamera	se	ne	vidi	
jer se nalazi u gornjem lijevom kutu) koje rade 
na	 frekvenciji	 100	Hz.	 Prije	 početka	 snimanja,	
sustav	se	kalibrira	i	određuje	se	globalni	koordi-
natni	sustav.	Kamere	imaju	ugrađene	LED	diode	
koje su sinkronizirane s kamerama i emitiraju in-
fracrvene	zrake.	Na	karakteristične	točke	na	šaci	
stavljaju se markeri koji primaju reflektirane in-
fracrvene zrake te ih pretvaraju u digitalni zapis 
koji	se	šalje	natrag	u	procesor	računala.	Računa-
lo zasebno analizira svaki frame te se na temelju 
njih	izračunavaju	koordinate	markera	u	radnom	
prostoru (Kamenar et al., 2018.).
Slika 2. BTS Elite sustav
Figure 2. BTS Elite system
Korišteno	je	osam	markera	(slika	3),	od	kojih	
se	pet	nalazi	na	šaci,	jedan	na	podlaktici,	jedan	
na podlozi te jedan na dinamometru kako bi se 
mogao odrediti pravac i smjer sile koja djeluje 
na	prste.	Markeri	 su	 smješteni	na	kažiprstu:	 je-
dan	na	vršku	prsta	(marker	1),	na	mjestima	gdje	
se nalaze zglobovi – po jedan na DIP zglobu 
(marker 2), PIP zglobu (marker 3) i MCP zglobu 
(marker	 4)	 te	 jedan	na	 zglobu	 šake	 (marker	 5).	
Marker	 koji	 se	 nalazi	 na	 podlaktici	 označen	 je	
brojem 6.
Slika 3. Pozicije markera: a) fotografija,
b)	shematski	crtež
Figure 3. Marker positions: a) photograph,
b) schematic drawing
Sniman	je	pokret	koji	simulira	otvaranje	šake	
i gibanje prstiju kod rehabilitacije pacijenata s 
parezom	 šake	 zbog	moždanog	 udara.	 Na	 ručni	
zglob postavljen je steznik kako bi se taj zglob 
ukrutio.	Prsti	su	povlačeni	užetom	na	čijem	kra-
ju se nalazi dinamometar, tj. na sredini segmen-
ta II djeluje sila konstantnog iznosa koja se mjeri 
pomoću	 dinamometra.	 Ta	 sila	 djeluje	 u	 smjeru	
veze kojom je segment II povezan s dinamome-
trom.	Budući	da	 se	pokret	 izvodi	u	 ravnini	koja	
je okomita na smjer djelovanja gravitacijske sile, 
gravitacijska sila nije uzeta u obzir. Jedina vanjska 
sila	koja	djeluje	na	sustav	je	sila	kojom	se	povlače	
prsti i koja se mjeri dinamometrom. Ispitanica je 
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pojedinačnih	 dijelova	 šake	 koji	 su	 u	 matema-
tičkom	modelu	prikazani	kao	kruta	tijela	ozna-
čena	 brojevima	 I-IV.	 Inercijske	 karakteristike	
šake	 izračunate	 su	 prema	 podacima	 iz	 litera-
ture (Musiolik, 2008., Biryukova, Yourovskaya, 
1994., Kamenar, 2016.).	 Središte	mase	 svakog	
segmenta bilo je pretpostavljeno na polovini 
njegove	duljine.	Snimanjem	su	utvrđeni	pomaci	





Figure 4. a) Hand flexion, b) hand extension 
REZULTATI
Najprije	 je	 provedena	 kinematička	 analiza	 te	
su	određene	trajektorije,	brzine	i	ubrzanja	točaka	
P1-P8 (slika 1) tijekom snimljene fleksije i eksten-
zije prstiju. Kao primjer, na slici 5 prikazani su 
izračunati	kinematički	podaci	za	točku	P1 (Kame-
nar, 2016.). Prvi stupac pokazuje x i y komponen-
te pomaka, drugi stupac pokazuje x i y komponen-
te	brzine,	a	treći	stupac	x	i	y	komponente	ubrzanja	
tijekom	snimljenog	gibanja.	Pomaci	su	izraženi	u	
metrima, brzine u m/s, a ubrzanja u m/s2. Na ap-
scisi je prikazan broj snimljenih frame-ova.
Slika	5.	Kinematički	podaci	za	točku	1	(vrh	prsta)
Figure 5. Kinematic data for point 1 (finger tip)
Za	potrebe	dinamičke	analize	napisan	je	pro-
gram u programskom paketu Matlab. Program 
omogućava	određivanje	unutarnjih	sila	 i	mome-





Slika 6 prikazuje x i y komponente sila u zglo-
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	 Momenti	 su	 najveći	 pokazatelji	 kako	 ure-
đaj	 za	 rehabilitaciju	 utječe	 na	 šaku.	 Kao	 pri-
mjer,	na	slici	7	prikazani	su	izračunati	momenti	
u	zglobovima	prstiju	 (R1,	R2	 i	R3)	 i	u	zapešću	
(R4) kada se primjenjuje vanjska sila iznosa 2 
N. Apscisa pokazuje broj frame-a, dok ordina-
ta	 prikazuje	 momentne	 vrijednosti	 izražene	 u	
Ncm. Frame-ovi na apscisi mogu se pretvoriti u 
vrijeme	 izraženo	u	 sekundama	ako	 se	broj	 fra-
me-a	pomnoži	sa	0,1.	Moment	M1 odnosi se na 
moment u zglobu R1, moment M2 na zglob R2, 
moment M3 u zglobu R3 i moment M4 u za-
pešću	ruke.	Moment	u	R1	je	vrlo	blizu	nule	jer	
vanjska sila djeluje na tjelesni segment II, dok 




apsolutne vrijednosti momenta odgovaraju mak-
simalnoj ekstenziji. Vrijednosti momenta poka-
zuju	da	su	tijekom	pregibanja	najaktivniji	mišići	
bili ekstenzori ruke, dok je uloga fleksora bila da 
Slika	6.	Izračunate	unutarnje	sile	(x	i	y	komponenta)	u	zglobovima:	R1-DIP,	R2-PIP,	R3-MCP,	R4-zapešće
Figure 6. Computed internal forces (x and y components) in the joints: R1-DIP, R2-PIP, R3-MCP, R4-wrist  






Figure 7. Computed internal moments in the joints: 
R1-DIP, R2-PIP, R3-MCP, R4-wrist
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interakciji	 s	 rehabilitacijskim	 uređajem.	 Za	 po-
trebe	 dinamičke	 analize	 razvijen	 je	 program	 u	
Matlabu.	 Budući	 da	 se	 aktivnost	 pojedinih	mi-
šića	 može	 procijeniti	 poznavanjem	 trenutnih	
vrijednosti	momenata	 u	 zglobovima	 šake,	 izra-
čunati	momenti	u	zglobovima	mogu	biti	pokaza-
telj	djelovanja	rehabilitacijskog	uređaja	na	šaku.	
Ovisno	 o	 željenoj	 aktivaciji	mišića,	moguće	 je	
utjecati u fazi konstruiranja na karakteristike 
uređaja	 kako	 bi	 se	 uspješno	 provela	 prikladna	
terapija	 određene	 skupine	mišića	 šake	 s	 ciljem	
obnove	normalne	funkcije	šake.	
Predloženi	 matematički	 model	 omogućuje	
određivanje	 karakteristika	 budućeg	 uređaja	 za	
rehabilitaciju.	 Pomoću	 modela	 predloženog	 u	
ovom	 radu	 moguće	 je	 utvrditi	 aktivaciju	 miši-
ća	 šake.	Na	 temelju	 željene	mišićne	 aktivnosti	




Mjeranja su provedena na zdravoj ispitanici. 
Nakon	 dopuštenja	 etičkog	 povjerenstva,	 mje-
renje	 će	 se	 provesti	 na	 ispitanicima	 s	 parezom	




diti momente u zglobovima te stoga i potrebna 
opterećenja	 koja	 treba	 osigurati	 rehabilitacijski	
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DETERMINATION OF PARAMETERS FOR THE DEVELOPMENT OF A 
REHABILITATION DEVICE FOR PATIENTS WITH
FINGER PARESIS
SUMMARY: Due to various diseases and injuries of the hand, rehabilitation is necessary in order 
to achieve mobility, coordination, and restoration of the function of the hand. Rehabilitation of 
patients with finger paresis, which is the result of a stroke, is a procedure that most often involves 
flexion and extension of the fingers of the hand, while the therapy can be performed using reha-
bilitation devices. During flexion and extension of the fingers, moments that occur in the joints 
are indicators of the activity of individual muscles. Knowing the necessary moments and forces 
is essential for developing a rehabilitation device. When designing rehabilitation devices, it is 
possible to analyse, at an early stage and using a computer model, the device characteristics, 
and efficiency of interaction of the device and the body part that is in need of rehabilitation. The 
aim of this research was to develop a biomechanical model of a human hand that describes flex-
ural and extensional motion and behaviour of the hand when interacting with a rehabilitation 
device and enables the analysis of the device's characteristics at an early stage of development. 
The required kinematic data were determined by measurement in a biomechanical laboratory. 
By using the developed mathematical model, it is possible to determine the forces and moments 
in the joints, thus evaluating the activities of individual muscles. Based on the desired muscle ac-
tivity, this allows an assessment of the parameter of the required load that needs to be provided 
by the device at an early stage in the design of the rehabilitation device.
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